
國立臺灣大學 108 年 1 月份災害事件檢討 
環安衛中心 108.12 

【案例一】實驗過程中造成手指燙傷事件 

一、時間：108 年 1 月 14 日(星期一)下午 

二、發生原因：未知其危險性 

三、事發經過：使用加熱攪拌器時，因溫度顯示器故障，不慎手指燙

傷。 

四、檢討與建議：應加強平時檢查，減少災害發生。 

【案例二】恆溫生長箱轉接頭融化事件 

一、時間：108 年 1 月 18 日(星期五)凌晨 

二、發生原因：機器老舊且欠保養 

三、事發經過：植物恆溫生長箱電源轉接頭不明原因走火而融化，無

人員受傷，僅有燒焦味。 

四、檢討與建議：各項儀器應加強平時檢查，並應定期保養、汰換，

以避免意外事件發生。 

【案例三】整理容器瓶不慎割傷手掌事件 

一、時間：108 年 1 月 18 日(星期五)下午 

二、發生原因：未知其危險性  

三、事發經過：在整理容器瓶時，疑似有酸劑殘留於瓶子中，清潔時

發生爆炸，割傷左手掌。 

四、檢討與建議：應加強相關教育訓練，降低意外事件發生。 

【案例四】離心機冒煙事件 

一、時間：108 年 1 月 19 日(星期六)上午 

二、發生原因：不當操作  

三、事發經過：學生在使用離心機時，將離心罐放在旁邊離心機台面

上，不慎翻倒，該生想擦拭離心機內部，但機器必須

先開機才能打開上蓋，一開機因液體灑在電路板上，

通電造成短路而致離心機冒煙。 

四、檢討與建議：應確實實施工作前安全教育訓練，並加強宣導正確

操作流程，以避免意外事件發生。 




